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(XYZ) 具体尺寸详询相关

设备供应商

XYZ
设备中心定位尺寸

XYZ
常规尺寸
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梁或其他结构

柱子

注：

0.5mT磁场控制区域，带心脏起搏器、胰岛

素泵和其他金属在体内的病人，请勿进入。

客户确认此布局为最终方案。

签章： 日期：

客户确认设备所在区域承重

满足设备要求。

签章： 日期：
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