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项目规模
	项目
	数量
	单位

	医疗移动查房车
	6
	台

	护理移动查房车
	4
	台


系统技术要求
2.1医疗移动查房车
1）系统可自动采集床边仪器上的数据，服务器同步数据存储，数据可记录在特护单上，无需护士再次抄写，并具有以下功能：
系统需可以采集监护仪、呼吸机等仪器。
允许护理人员手动设置每个床位的仪器采集信息。根据患者病情可设置默认采集频率,实际采集频率，采集次数；允许用户手动取消监护仪、呼吸机的绑定并终止其参数数据自动采集。
出现异常数据，需提供报警；对异常数据可以进行二次修改。
采集到的体征需要提供数字、曲线图等多种方式展现。
2.2护理移动查房车
1）系统可自动采集床边仪器上的数据，服务器同步数据存储，数据可记录在特护单上，无需护士再次抄写，并具有以下功能：
系统需可以采集监护仪、呼吸机等仪器。
允许护理人员手动设置每个床位的仪器采集信息。根据患者病情可设置默认采集频率,实际采集频率，采集次数；允许用户手动取消监护仪、呼吸机的绑定并终止其参数数据自动采集。
出现异常数据，需提供报警；对异常数据可以进行二次修改。
采集到的体征需要提供数字、曲线图等多种方式展现。

2.2信息安全等级保护管理需求
能够支持对口令密码验证进行配置，包括启用配置，规则配置、锁定配置。
能够支持对登录设备和登录用户进行连接限制配置。
能够支持对用户信息进行加密保护，并对关键信息进行提示和预警。
能够支持使用密码策略对用户信息进行保护。
能够支持用户登录及操作日志记录及查询。



